
TAMPONE RAPIDO RICERCA  Ag SARS-CoV-2 VivaDiag  (sistema  ottico) 
                                      

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE 
                                                                                  
 
 

.DISPENSARE 15 GOCCE DI SOLUZIONE DI ESTRAZIONE 
  
.ROTEARE 5 VOLTE 
 
.PREMERE LA PROVETTA A LIVELLO DELLA TESTA DEL TAMPONE 3-4 VOLTE RECUPERANDO 
IL MATERIALE IN PROVETTA 
 
.ESTRARRE IL TAMPONE COMPRIMENDO LA TESTA TRA LE PARETI 
 
.TAPPARE LA PROVETTA DI ESTRAZIONE 
 
.DISPENSARE 3 GOCCE NEL POZZETTO DEL DISPOSITIVO DI TEST 

CONSIDERARE POSITIVO IL TEST PER OGNI INTENSITA’ DI COLORE IN BANDA T 


